ELEKTRODENADAPTER

Kleben Sie die Einweg-Kleberinge mit der Die Lasche des Ringes zeigt zur groRen Off-
Klebeflache auf die Elektrodenadapter. nung, so dass sie spater parallel zum Elektro-
denkabel verlauft.

Streichen Sie die Elektrodenpaste mit einem Die Elektrodenadapter kénnen auf Vor-
Spatel in die Offnung der Elektrode. Fillen rat beklebt und in einem geschlossenen Be-
Sie die Offnung vollstdndig aus. Der Zeige- halter aufbewahrt werden.

finger verschlieRt die Offnung von unten.

O,

Vor der Sitzung schieben Sie die Elektroden Streichen Sie mit dem Spatel die Paste glatt.
von der groRen Offnung aus in den Adapter.

E

Ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebering Arbeiten Sie mit einem Wattestdabchen nach,
und kleben Sie die Klebefldche auf die Haut. falls der Kontakt nicht ausreichend gut ist.

ACHTUNG: Verwenden Sie Einweghandschuhe fiir alle Tatigkeiten. Reinigen und desinfizieren Sie
die Adapter vor bzw. nach jeder Verwendung. Entsorgen Sie verwendete Kleberinge.

Elektrodenadapterdapterringe und Einweg-Kleberinge erhalten Sie bei neuroCare.
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